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SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr DL.LHK.P.9052.2.59.2022

® Nazwa i adres klienta: Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0. z siedzibg w Dubiecku
ul. Mariacka 4
37 — 700 Przemysl

© Podstawa wykonania badar: Umowa nr DL.9052.4.21.2022 z dnia: 02.03.2022
Protokot pobrania probek wody Nr PSK.9020.17.1.2022 z dnia: 07.03.2022

O Przedmiot badania: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne

® Cel badania: okreslenie przydatno$ci wody do spozycia przez ludzi (obszar regulowany prawnie)
©) Probki pobrane i dostarczone przez: pracownika PPIS w Przemyslu

@ Metoda/ Dokument dotyczqgcy pobrania prébek: PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007
Instrukcja kontrolna IK/PP/SK/01/01 wyd. XII z dn. 2021-01-20.
Metoda pobrania prébek nie jest objeta zakresem akredytacji.

® Data pobrania: 07.03.2022

© Miejsce pobrania prébek: wodociag Nienadowa
Dubiecko Urzgd Gminy

Kod probek: HK/P/S-70/22

Stan prébek w chwili przyjecia: przydatne do badania

Data przyjecia probek do laboratorium: 07.03.2022

Badanie rozpoczeto: 07.03.2022 Badanie zakonczono: 10.03.2022

Data sporzqdzenia sprawozdania z badan: 10.03.2022

® Dane dostarczone przez klienta

Sprawozdanie z badari zawiera wyniki objete zakresem akredytacji Nr AB 343 oraz badania nieakredytowane
spetniajgce wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oznaczane literg (N).

1) Wyniki badar odnoszq sie wylgcznie do otrzymanych/ badanych prébek, a nie do obiektu z ktérego te prébki byly pobrane.
2)  Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.
3) Klient ma prawo do zlozenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
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WYNIKI BADAN

Kod probki: HK/P/S-70/22

Parametr had Wynik badani;.l/ Jednostka Wart(.)s'c' Metoda badawcza
parametru | rezultat badania parametryczna
, . F ' P bez
Ogdlna liczba mikroorganizméw | 55, | pie wykryto | jtk/l ml | nieprawidlowych PN-EN ISO 6222:2004
w temp. 22°C Zmian
Liczba bakterii gr li 011 nie wykryto jtk/100 ml 0
SRR ‘ ki PN-EN 1SO 9308-1:2014-12
] +A1:2017-04
Liczba Escherichia coli 015a nie wykryto jtk/100 ml 0
Metnos¢ 052a = (10 NTU 1,09 PN-EN ISO 7027-1:2016-09
(0,10 £ 0,02) ’
<2 T PN-EN ISO 7887:2012
Bara 051b Q+1) mg/l Pt +Ap1:2015-06 Metoda C
N
Lo o 0610 | akceptowalny . ) PN-EN 1622:2006
metoda uproszczona jakosciowa
N Smak 1) .
Gt 0590 akceptowalny - - PN-EN 1622:2006
metoda uproszczona jakosciowa
Przewodnos¢ elektryczna
wilasciwa w 25°C
temp. pomiaru 23,0 °C 057a 779+ 31 uS/cm 2500 PN-EN 27888:1999
korekta za pomoca urzadzenia
do kompensacji wplywu temperatury
pH (stezente jontw wodort) 054a 72+0,1 pH 6,5-9,5 PN-EN ISO 10523:2012
temp. pomiaru 23,1°C

Wartodci parametryczne podano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia

przez ludzi ( Dz. U. 2017 r., poz. 2294 ).

jtk - jednostka tworzgca kolonie

b akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian

Uzyskany rezultat badania ze znakiem ,,<” stanowi granicg oznaczalnosci metody, natomiast rezultat ze znakiem ,.>” stanowi gorna granicg zakresu pomiarowego.
Podane wartosci niepewnosci stanowia niepewnos¢ rozszerzong przy poziomie ufnosei 95% i wspOtczynniku rozszerzenia k=2.

Niepewnos¢ wyniku badania nie obejmuje etapu zwiazanego z pobieraniem probek.
W badaniach fizykochemicznych niepewno$¢ pomiaru nie moze by¢ stosowana jako dodatkowa tolerancja w odniesieniu do wartosci parametrycznych.

W czasie przebiegu badania nie zaobserwowano zadnych szczeg6lnych zdarzen oraz innych istotnych faktow dotyczacych sposobu postgpowania.

Autoryzowal w zakresie
badan mikrobiologicznych:

Starszy Asystent

mgr inz. Jognna Majowska

Autoryzowal w zakresie
badan fizykochemicznych:

S As
L1

i

17
e

vstent
Cesic

ek Gruszkiewicz

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN

Zatwierdzit

PRACOWNI w PRZEMYSLU
Laboratorium Higieny Komunalnej
/:
¥, " - > (&) ~>
a@dflalena Sycz

mgr inz. M

Otrzymuja: Klient - 1 egz.
PPIS w Przemyslu - Tegz.
Ala-1 egz.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr DL.LHK.P.9052.2.58.2022

) Nazwa i adres klienta: Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0. z siedzibag w Dubiecku
ul. Przemyska 10
37 — 750 Dubiecko

© Podstawa wykonania badarn: Umowa nr DL.9052.4.21.2022 z dnia: 02.03.2022
Protok6t pobrania probek wody Nr PSK.9052.32.2022 z dnia: 07.03.2022

@ Przedmiot badania: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne

®) Cel badania: okreslenie przydatnosci wody do spozycia przez ludzi (obszar regulowany prawnie)
© Prébki pobrane i dostarczone przez: pracownika PPIS w Przemyslu

O Metoda/ Dokument dotyczqcy pobrania prébek: PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007
Instrukcja kontrolna IK/PP/SK/01/01 wyd. XII z dn. 2021-01-20.
Metoda pobrania prébek nie jest objeta zakresem akredytacii.

® Data pobrania: 07.03.2022

O Miejsce pobrania prébek: wodociag Wybrzeze
Wybrzeze Osrodek Nadzieja

Kod probek: HK/P/S-69/22

Stan prébek w chwili przyjecia: przydatne do badania

Data przyjecia prébek do laboratorium: 07.03.2022

Badanie rozpoczeto: 07.03.2022 Badanie zakoviczono: 10.03.2022

Data sporzqdzenia sprawozdania z badan: 10.03.2022

® Dane dostarczone przez klienta

Sprawozdanie z badar zawiera wyniki objete zakresem akredytacji Nr AB 343 oraz badania nieakredytowane
spetniajgce wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oznaczane literg (N).

1) Wyniki badan odnoszq si¢ wylgcznie do otrzymanych/ badanych prébek, a nie do obiektu z ktorego te probki byly pobrane.
2)  Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
3) Klient ma prawo do ztozenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
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WYNIKI BADAN

Kod probki: HK/P/S-69/22

Kod Wynik badania/ ) Wartos¢
Parametr parametru | rezultat badania {edneise parametryczna Muins budawead
, : 5 : . bez
Ogfilng liozhe miktORfEAMAmIOW | g5y nie wykryto jtk/l ml | nieprawidiowych PN-EN ISO 6222:2004
w temp. 22°C zmian
Liczba bakterii coli 0lla nie wykryto jtk/100 ml 0
S i o i & PN-EN 1SO 9308-1:2014-12
] ] +A1:2017-04
Liczba Escherichia coli 015a nie wykryto jtk/100 ml 0
Liczba enterokokéw katowych 013a nie wykryto jtk/100 ml 0 PN-EN ISO 7899-2:2004
Metno$¢ 052a < 0,10 NTU 1,09 PN-EN ISO 7027-1:2016-09
enose (0,10 +0,02) ! '
<2 " PN-EN ISO 7887:2012
Barwa 150b 21 e - +Ap1:2015-06 Metoda C
N
Zapash o 0610 akceptowalny - _ PN-EN 1622:2006
metoda uproszczona jakosciowa
N Smak ) :
o 0590 akceptowalny - — PN-EN 1622:2006
metoda uproszczona jakosciowa
Przewodno$¢ elektryczna
wilasciwa w 25°C
temp. pomiaru 22,1 °C 057a 774 +£31 uS/cm 2500 PN-EN 27888:1999
korekta za pomocg urzadzenia
do kompensacji wptywu temperatury
PEL (Steetiic fonibw: gy 054a 72+0,1 pH 6,5-9,5 PN-EN 1SO 10523:2012
temp. pomiaru 21,9°C
L <0,13 :
Stezenie jonu amonowego 181b (0,13  0,02) mg/l 0,50 PN-C-04576-4:1994
S ; <20 PN-ISO 6332:2001
Stezenie zelaza ogodlnego 170a (20 + 4) pe/l 200 + Ap1:2016-06
. <15 - I
Stezenie manganu 142a (15 + 4) ug/l 50 PN-C- 04590-02:1992

Wartosci parametryczne podano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia

przez ludzi ( Dz. U. 22017 r., poz. 2294 ).

jtk - jednostka tworzaca kolonie

" akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian
? metoda badawcza wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny

Uzyskany rezultat badania ze znakiem ,,<” stanowi granic¢ oznaczalno$ci metody, natomiast rezultat ze znakiem ,>” stanowi gorng granic¢ zakresu pomiarowego.
Podane wartosci niepewnosci stanowia niepewno$é rozszerzong przy poziomie ufnoéci 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2.

Niepewnos¢ wyniku badania nie obejmuje etapu zwigzanego z pobieraniem probek.

W badaniach fizykochemicznych niepewnosé pomiaru nie moze by¢ stosowana jako dodatkowa tolerancja w odniesieniu do wartosci parametrycznych.

W czasie przebiegu badania nie zaobserwowano zadnych szczegdlnych zdarzen oraz innych istotnych faktow dotyczacych sposobu postgpowania.

Autoryzowal w zakresie

badan mikrobiologicznych:

Stargzy Asystent

mgr inz. Joanna Majowska

Autoryzowal w zakresie

badan fizykochemicznych:

Stargzy Aytent

Jacek Gruszkiewicz

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN

Zatwierdzit

KIERCW
PRACOWNI w Ff
Laboratorium

mgr inz. M

Otrzymujg: Klient - 1 egz.
PPIS w Przemyslu - 1 egz.

Ala-1egz.
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